
Richiesta di offerta per la fornitura di strisce reattive per determinazione della glicemia nei 

pazienti neonatali/pediatrici con relativi lettori a noleggio accorrenti alla ASST di Cremona in 

urgenza ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge 

n.120 /2020 e s.m.i. 

 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede: 
a) di confermare che trattasi di fornitura per glucometri certificati ad uso esclusivamente 

ospedaliero;  
b) di confermare che il sistema deve essere certificato (e non solo testato e valutato) per uso 

neonatale e prevedere anche l’utilizzo su tallone;  
c) di confermare che, vista la base d’asta, trattasi di fornitura per glucometri senza connettività 

ospedaliera e senza tracciatura paziente/operatore;  
d) di confermare che i 10 strumenti sono per l’intera durata della fornitura (72 mesi);  
e) di confermare che la base d’asta indicata a singolo test è pari 0,166 (4.000 euro/24.000 test); 
f) di confermare che saranno accettate offerte anche per sistemi che utilizzano solo 1,2 microlitri di 

sangue in quanto, la caratteristica dei 0,6 microlitri non tiene in considerazione tecnologie 
avanzate che, grazie al brevetto di quattro pozzetti di reazione, assieme alla misurazione della 
glicemia sono in grado anche di misurare direttamente gli interferenti esogeni (quali per es. 
galattosio, xilosio maltosio, ac. Ascorbico, paracetamolo ecc) ed endogeni (quali per es. 
ematocrito). Proprio grazie a questo brevetto, il sistema Stat Strip di Nova Biomedical è l?unica 
certificata FDA per il paziente critico e Neonatale 

g) di confermare che verrà valutato il sistema che, sul medesimo strumento, possa eseguire i chetoni 
ematici;  

h) di confermare che verranno valutate le IFU delle strisce, non solo le schede tecniche dei prodotti. 
Nelle IFU sono infatti presenti i limiti di utilizzo 

 

 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 2 

 
a) Si conferma che trattasi di fornitura ad uso ospedaliero. 
b) Non è necessario la certificazione per uso neonatale. Gli apparecchi analizzano il sangue capillare: 

le modalità di prelievo dipendono dalle caratteristiche del paziente e dalla scelta dell’operatore. 
c) Si conferma 
d) Si conferma 
e) L’importo totale presunto è comprensivo dei test e dei canoni relativi alle strumentazioni 
f) Si conferma quanto espressamente indicato nella richiesta d’offerta: “il volume del campione di 

sangue non deve essere superiore a 0,6 microlitri di sangue” 
g) Eventuali caratteristiche ulteriori rispetto a quelle minime indicate nella richiesta d’offerta, 

verranno valutate dal clinico valutatore, in considerazione delle reali esigenze Aziendali 
h) Verrà valutata dal clinico valutatore tutta la documentazione tecnica trasmessa dagli operatori 

economici concorrenti in sede d’offerta.  


